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安全にご使用いただくために

本製品のサービスは、専門のサービス員のみが行え
ます。詳しくは、当社お客様コールセンターまで
お問い合わせください。

本製品をご使用になる場合、他のシステムの製品を
操作することがあります。このような場合、他のシ
ステムの製品の、安全に関する注意事項もお読みく
ださい。

静電気に対する注意事項

注意：静電気によってオシロスコープおよびモ

ジュール回路が損傷するおそれがあります。次の
注意事項をよくお読みになり、モジュールのイン
ストール、取り外しおよび取り扱いには十分にご
注意ください。

リスト・ストラップの使用
モジュールを取り扱う場合、帯電防止用のリスト・
ストラップを着け、体に蓄積される静電気を放電し
てください。

作業環境に対する注意
モジュールのインストール、取り外しを行う場合、
帯電しやすい機器を周囲に置かないでください。ま
た、静電気を発生しやすい床、作業台での作業は避
けてください。

3

モジュールの取り扱いについて
作業台の上などでモジュールを引きずることのない
ようにご注意ください。モジュールの金属部分には
手を触れないでください。また、モジュールの取り
扱いは手早く行ってください。

モジュールの保管について
モジュールの保管、輸送には、静電気防止袋または
コンテナを使用してください。

マニュアルの収納について

このマニュアルは、オシロスコープのフロント・カバーの
内側に収納できます。
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アプリケーション・モジュールのインストールおよび確認方法
については、TDS3000 シリーズ、TDS3000B シリーズ、および 
TDS3000C シリーズ シリーズアプリケーション・モジュールイ
ンストレーションインストラクションを参照してください。
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表示：
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SECAM, 
875i/60
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ビデオ    クイックメ
ニューを表示し、
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